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Allegato A 

 
Acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l'affidamento della fornitura  di un sistema TAC a 2 strati con un complesso radiogeno da almeno 2 

mhu  con raffreddamento ad aria/olio, usato ricondizionato comprensivo di installazione trasporto  

garanzia full risk minimo 18 mesi, permuta dell’apparecchiatura TAC GE PROSPEED non funzionante, 

con smontaggio e  ritiro a carico della ditta aggiudicataria. 

 

CIG: ZF92356D01 
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ALLEGATO A 

 

 

 

Art. l  OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Fornitura  di un sistema TAC a 2 strati con un complesso radiogeno da almeno 2 mhu  con 

raffreddamento ad aria/olio, usato ricondizionato comprensivo di installazione trasporto  garanzia full 

risk minimo 18 mesi, permuta al costo di 1 euro dell’apparecchiatura TAC GE PROSPEED non 

funzionante, con smontaggio e  ritiro a carico della ditta aggiudicataria  

 

 

Art.2 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Apparecchiatura TAC a 2 strati con un complesso radiogeno da almeno 2 mhu  con raffreddamento ad 

aria/olio. 

 

 

Art.3 AMMONTARE DELL'APPALTO 

 

Importo complessivo a base d'asta della fornitura di cui all'art. l ammonta Euro 39.000,00  esclusa IVA. 

 

 

Art.4 MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA 

 

La consegna e messa in funzione della apparecchiatura di che trattasi dovrà essere effettuata entro 60 

giorni dalla data dell’ordine. 

 

 

Art. 5 CONDIZIONI DI GARANZIA DEL BENE OFFERTO 

 

Garanzia full risk minimo 18 mesi; 

 

Art.6 RITIRO APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE 

 

 

Permuta al costo di 1 euro dell’apparecchiatura TAC GE PROSPEED non funzionante, con smontaggio 

e  ritiro a carico della ditta aggiudicataria. 

 

 

Art.7 MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio di cui all’art. 95 cA del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50. segnatamente a favore della ditta concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a 

quello proposto a base d'asta.   

 

 

Art.8 CAUZIONE 

 

 

A garanzia delle obbligazioni assunte la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire nel termine indicato 

nella lettera di aggiudicazione. cauzione definitiva. nei modi previsti dalla legge. La mancata 

costituzione di detta garanzia nei termini assegnati dalla Amministrazione comporterà la decadenza 

dell'aggiudicazione.  
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Art.9 PAGAMENTI 

 

Il pagamento relativo alla fornitura in questione sarà effettuato in un'unica soluzione. a ricezione della 

relativa fattura. previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, entro 30 giorni dalla data della 

predetta verifica.  

 

 

  

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

 

  Prof. Francesco Giorgino 
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